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Anforderungen an Null-Luft für Immissionsmessungen

	
	Analyt mit maximalem xB Wert

	
	SO2
	NO2
	NO
	CO
	B
	T
	X
	CH4
	NH3
	Ozon
	H2S
	N2O
	CO2
	H2O

	Empfehlung/Norm
	(nmol/mol)
	(µmol/mol)

	Immissionsmessung, Messempfehlungen 
	0.38
	0.52
	 
	8.6a)
	 
	 
	 
	 
	 
	0.50
	 
	 
	
	 

	EN 14625 
für O3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	150 

	EN 14211 
für NO2
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	4
	150 

	EN 14212 
für SO2
	1
	1
	1
	 
	 
	
	0.05
	 
	2
	 
	100
	 
	
	150 

	EN 14626 
für CO
	 
	 
	1
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0.5
	4
	150 

	EN 14662-3 (F)
für Benzol
	
	
	
	
	0.0057a) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alle Kriterien
	0.38
	0.52
	1 
	8.6
	0.0057 
	1
	0.05
	
	1 
	0.50
	100 
	0.5 
	4 
	150 


B,T,X: Benzol, Toluol, Xylol, a) Die kleineren oder kleinsten spezifizierten Werte sind angegeben
Referenzen: Immissionsmessung von Luftfremdstoffen, Messempfehlungen, www.bafu.admin.ch/luft/00632/00634/index.html#sprungmarke0_12 
Normen: EN 14625, EN 14211, EN 14212, EN 14626, EN 14662-3 (F) 
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